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IEEE 488 

< IEC 625 > 




• Symmetrische Durchschaltung von bis zu 

30 NF-Kanalen im Frequenzbereich 0 bis 128 kHz 

• Schaltzyklus fur Kanal-, Ruhegerausch- und Neben- 
sprechmessungen 

• Anzeige des Schaltzustandes der Sende- und 
Empfangskanale 

• Interface < IEC 625 >-Karte mit IEEE 488-Buchse 
im MU-30 in Standardausfiihrung enthalten 



Fur Messungen mit dem MeRautomaten PCM-4 ist der MelBstel- 
len-Umschalter MU-30 vorgesehen. Dieser verbindet analog- 
seitig Senderausgang und Empfangereingang des PCM-4 ent- 
sprechend der MeRart nacheinander mit den 30 NF-Ein- und 
Ausgangendes PCM-Multiplexers. In der Analog-Analog-Kon- 
figuration kann eine digitale Schleife vom PCM-4 gesetzt wer- 
den, indem das 2048 kbit/s Signal vom Digitalsignal-Empfan- 
gereingang intern auf den Digitalsignal-Senderausgang ge- 
schleift und zum PCM-Multiplexer zuruckgefuhrt wird. 



Anwendungen 

Nur im Zusammenspiel mit einem MeRstellen-Umschalter kann 
ein MeGautomat fur PCM-Kanale alle erforderlichen Messun- 
gen an 30-Kanal-PCM-Multiplexern in okonomisch vertretba- 
ren Zeiten durchfiihren. 




Eigenschaften 

Die Fernsteuerung des MU-30 erfolgt uber den Interface-Bus 
< IEC 625 > durch den PCM-4 oder einen externen Controller. 
Aufgrund des Multiprozessorkonzepts im PCM-4 konnen uber 
die Fernsteuerschnittstelle bereits neue Einstellbefehle zum 
MU-30 laufen, wahrend noch MeGwerte verarbeitet werden. 
Dadurch kann eine optimale Ablaufgeschwindigkeit der Mes- 
sungen erreicht werden. 

Bei Nebensprechmessungen wird ein Aktivierungssignal vom 
PCM-4 auf einen ruckseitigen Eingang am MU-30 gegeben und 
von diesem in alle nicht belegten Sendekanale eingekoppelt. 
Dieses Hilfssignal bewirkt ein definiertes Schalten des Coders. 
Man erhalt dadurch MeGergebnisse, die von der zufalligen Lage 
des Codiernullpunktes unabhangig sind. 



AbschluRwiderstand 

nicht durchgeschalteterKanale 600 Q 

oder durch 

steckbareAbschluGwiderstandskarten(Option) . 850.900Q 

Max. Relais-Umschaltzeit 13 ms 



Wandel & Goltermann 



ELEKTRONISCHE 

PRAZISIONSMESSGERATE 




AuGer den genannten sind noch weitere Eigenschaften hervor- 
zuheben: 

• Die AbschluGwiderstande fur die NF-Kanale sind in den NF- 
Umschalteinheiten auf steckbaren Karten angeordnet, so 

Technische Oaten des MefJsteUen-Umschalters 



daB ein problemloser Wechsel durch Tausch einer komplet- 
ten Sfeckeinheit auf der Riickseite des MU-30 moglich ist. 
AuGer dem Z-Wert 600 Q sind die Z-Werte von 850 Q Oder 
900 Q als Option einsetzbar. 



MU-30 



Wenn nicht gesondert vermerkt, gelten die angegebenen Daten unter Nenngebrauchsbedingungen. 



Schaltzyklen 

bei manueller Bedienung 

(RX = Empfangskanal, TX = Sendekanal) 

Kanalmessung RX-Zyklus, TX = RX 

Ruhegerauschmessung RX-Zyklus 

Nebensprechmessung RX-Zyklus, TX test 

bei Fernsteuerung durch PCM-4 als Controller 

Kanalmessung RX-Zyklus, TX = RX 

Ruhegerauschmessung RX-Zyklus 

Nebensprechmessung RX-Zyklus, TX test 

RX-Zyklus, TX = RX + N* 1 
RX-Zyklus, TX = RX 

') N = Obis 31 

bei Fernsteuerung durch Rechner als Controller beliebige 
Kombinationen von Schaltzyklen 

LED-Anzeige des Schaltzustandes von RX und TX 



NF-MeBstellen-Umschalter 



Zulassige Belastbarkeit 

Max. Eingangspegel +20 dB 

Max. Gleichspannung vom Priifling 60 V 

Max. Effektivwert des Stromes durch 

die AbschluGwiderstande 20 mA 



Relaisdaten 

Max.zulassigerGleichstrom 100 mA 

Max. Umschaltzeit, einschlieGlich Prellzeit 13 ms 

Lebensdauer der Kontakte 

ohne Kontaktlast 10 8 Schaltungen 



Einfugungsdampfung 
eines durchgeschalteten Sende- 

Frequenzbereich 

beiZ = 600£2 

bei Z im Bereich 

>600 bis §900 Q 



Oder Empfangskanals 
Obis 20 kHz I 20 bis 128 kHz 
. §0,01 dB §0,02 dB 



§0,02 dB 



§0,03 dB 



AbschluGwiderstand 

eines nicht durchgeschalteten Kanals 600 Q 

Anderer Wert, 850 Q Oder 900 Q, durch Austausch der Ab- 
schluGwiderstandskarten auf der Gerateruckseite moglich 



NF-Ein- und Ausgange 

Symmetrischer Eingang 1 „vom Sender" (Frontseite) 

Zwei 36polige Buchsen mit je 15 symmetrischen Ausgangen 
„zum MeGobjekt" (Riickseite) 

Symmetrischer Ausgang 1 „zum Empfanger" (Frontseite) 
Zwei 36polige Buchsen mit je 1 5 symmetrischen Eingangen 
„vom MeGobjekt" (Riickseite) 



Hilfs-E in- und Ausgange (Riickseite) 

Symmetrischer Eingang 2 und 3 
Am PCM-4 wahlweise einstellbar: 

NF-Eingang, Nummer 1,2,3, 1 + 2 



Symmetrischer Ausgang 2 und 3 
Am PCM-4 wahlweise einstellbar: 

NF-Ausgang, Nummer 12 3 

Eingang fur Aktivierungssignal .... unsymmetrisch, 600 Q 
Anstelle der AbschluGwiderstandskarten auch 
Buchsenkarten zum AnschluG externer MeGeinrichtungen 



Allgemeine Daten 



Stromversorgung 

Nenngebrauchsbereiche 

der Netzspannung ........ 110/117/127/220/227/237 V 



Nenngebrauchsbereich derNetzfrequenz . . . 47,5 bis 63 Hz 

Leistungsaufnahme ca 40 VA 

SchutzklassenachlEC 348 und VDE 0411 Klassel 

Umgebungstemperatur 

Nenngebrauchsbereich +5 bis +40 “C 

Lagerung und Transport -40 bis +70 °C 



Abmessungen in mm 
Tischgerat 

BreitemitGriffen .... 477 
Hoheiiberalles .... 199 
Tiefe mit Griffen .... 425 

19'’-Umriistsatz 

Gewicht 



1 9”-Einschub (DIN 41 494) 



Einschubbreite 443 

Einschubhohe(4Einh.) . . 175 
Einbautiefe 370 



BN 700/00.04 
. . ca. 12 kg 



Zubehor (im Lieferumfang enthalten) 

4 Stuck 36polige Stecker S 108 

Bei gleichzeitiger Bestellung von PCM-4 und MU-30: 

Verbindungskabel fur Interface < IEC 625 > 

1,2 m lang mit IEEE Stecker-Stecker K 420 
2 Stuck symmetrische Verbindungskabel 1 m lang K 12 



Bestellangaben 



MeGstellen-Umschalter MU-30 BN 823/1 1 

incl. Interface < IEC 625>-Karte 
mit IEEE 488-Buchse 



Zubehor (gegen Aufpreis) 
AbschluGwiderstandskarte fur Empfangskanale 
mit Z = 850 Q (2 Stiick erforderlich) 
mit Z = 900 Q (2 Stiick erforderlich) 
AbschluGwiderstandskarte fur Sendekanale 
mit Z = 850 Q (2 Stiick erforderlich) 
mit Z = 900 Q (2 Stiick erforderlich) 
Buchsenkarte (4 Stiick erforderlich) 

T ransportschutzdeckel SD 4 



BN 824/00.02 
BN 824/00.04 

BN 824/00.06 
BN 824/00.07 
BN 824/00.01 
BN 700/00.24 
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